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[bookmark: StandardName]实验室通用基础条件评价指南
[bookmark: _Toc468804872][bookmark: _Toc468804951]范围
本标准规定了实验室通用基础条件的相关术语和定义、评价总则以及实验室建筑、环境和卫生条件、安全条件和智能化条件的评价内容。
本标准适用于实验室通用基础条件的评价。
[bookmark: _Toc428958811][bookmark: _Toc430435090][bookmark: _Toc438561100][bookmark: _Toc466046366][bookmark: _Toc466046785][bookmark: _Toc466285448][bookmark: _Toc466308380][bookmark: _Toc468804874][bookmark: _Toc468804953]2术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc428959035][bookmark: _Toc428959045][bookmark: _Toc430433905][bookmark: _Toc430434045][bookmark: _Toc430434879][bookmark: _Toc430435091][bookmark: _Toc466046367][bookmark: _Toc466046786][bookmark: _Toc466285449][bookmark: _Toc466308381][bookmark: _Toc430433908][bookmark: _Toc430434048][bookmark: _Toc430434882][bookmark: _Toc430435094][bookmark: _Toc428959050]2.1 
危险化学品 hazardous chemicals 
[bookmark: _Toc438561101]具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等特性，对人体、设施和环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
2.2 
[bookmark: _Toc438561102][bookmark: _Toc466046368][bookmark: _Toc466046787][bookmark: _Toc466285450][bookmark: _Toc466308382]应急喷淋 emergent shower 
[bookmark: _Toc428959053][bookmark: _Toc428959051][bookmark: _Toc430433909][bookmark: _Toc430434049][bookmark: _Toc430435095][bookmark: _Toc430434883][bookmark: _Toc428959062][bookmark: _Toc430433914][bookmark: _Toc430434054][bookmark: _Toc430434888][bookmark: _Toc430435100][bookmark: _Toc438561104]为保证实验人员在实验工作中受到化学及生物危害时的安全，多在靠近该类实验室的公共走道处设置带有自动或人控开关的喷淋设备，以备实验人员一旦被药品污染时，能及时进行喷淋救护。[JGJ91-93定义2.0.18]
2.3
型式检验 type test
[bookmark: _Toc428959063][bookmark: _Toc430433915][bookmark: _Toc430434055][bookmark: _Toc430434889][bookmark: _Toc430435101]针对特定的设计，为证明该设计和结构是否能满足本标准的一项或多项要求而对设备的一台或多台样品（或设备零部件）进行的试验。[GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001定义3.4.1]
[bookmark: _Toc438561105][bookmark: _Toc466046369][bookmark: _Toc466046788][bookmark: _Toc466285451][bookmark: _Toc466308383][bookmark: _Toc430433918][bookmark: _Toc430434058][bookmark: _Toc430434892][bookmark: _Toc430435104][bookmark: _Toc428959066][bookmark: _Toc438561106]2.4
[bookmark: _Toc466046370][bookmark: _Toc466046789][bookmark: _Toc466285452][bookmark: _Toc466308384]备用电源 Stand-by power
当正常电源断电时，由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。
2.5
危险废物 hazardous waste
有潜在可燃性、易燃性、易爆性、腐蚀性、毒性、反应性，对人或对环境有害的废物。[GB 19781-2005/ISO 15190；2003 定义3.13]
2.6
个人防护装备 personal protective equipment
防止人员受到化学或生物污染的用具（包括服装） [GB 19781-2005/ISO15190；2003]
2.7
实验用房laboratory room 
直接用于从事科学研究和实验工作的用房。包括通用实验室、专用实验室和研究工作室。 [JGJ91-93 定义2.0.2]
2.8 
安全设备 safety equipment
保障人类生产、生活活动中的人身或设施免于各种自然、人为侵害的设备。[GB/T27476.1，定义3.11]
2.9
有害物质 harmful substances 
化学的、物理的、生物的等能危害职工健康的所有物质的总称。[GB/T27476.1，定义3.13]
[bookmark: _Toc466308385]2.10
[bookmark: _Toc466308386]非电离辐射 non-ionizing radiation 
空气或真空中波长大于100nm的任何电磁辐射、声音或者超声波。
[GB/T27476.4-2014 ,定义3.2]
[bookmark: _Toc466046371][bookmark: _Toc466046790][bookmark: _Toc466285453][bookmark: _Toc466308387]3总则
[bookmark: _Toc466046792][bookmark: _Toc466285455][bookmark: _Toc466308389]3.1 实验室通用基础条件分类
3.1.1 实验室通用基础条件仅限于对实验室工作环境、人身和财产有影响的条件，其分类见表1.
表1 实验室通用基础条件分类
	类别
	包括的基础条件
	对应的评价条文

	实验室建筑
	建筑；实验用房；实验室家具
	4.1至4.6

	环境和卫生条件
	环境；卫生；采暖、通风与空气调节系统
	5.1、5.2和5.3

	安全条件
	危险化学品；电气；机械设备；病原微生物；非电离辐射；安全设备；气体；消防
	6.1至6.8

	智能化条件
	信息分享与资源管理；环境和卫生监控；紧急报警系统
	7．1至7.3


[bookmark: _Toc466046793][bookmark: _Toc466285456][bookmark: _Toc466308390]3.2评价结果分类
3.2.1实验室通用基础条件评价结果分为符合、基本符合、不符合、缺项和不适用，其判断准则见表2。
表2 实验室通用基础条件评价结果分类
	评价结果
	符合
	基本符合
	不符合
	缺此项
	不适用

	判定条件
	具备并完全满足本标准条文描述的条件；或已满足其它相关法规和标准的特别规定。
	已具备的部分条件未满足本标准的描述，未满足部分易整改。
	未具备或未满足本标准条文描述的条件，也未满足其它相关法规和标准的特别规定，未满足部分不易整改。
	现场未见到应具备本标准条文描述的条件。
	基于实验室的用途，有理由证明本标准条文描述的条件不适用。


3.3评价方法
3.3.1 评价方法如下
a）现场核查并填写表A.1：所评价实验室基本信息记录表。
b）按附录表B.1中的评价内容，现场逐项核查建筑、环境和卫生条件，必要时，查阅相关文件和监控记录。
c）当现场核查涉及到设备或产品时，必要时，应查阅第三方出具的型式检验和/或抽查检验报告、产品说明书、安装与运行记录、故障和维修记录等。
d）现场查看消防器材、监控、报警装置和智能化设备的实用性或演示效果。
e）将表B.1记录的评价结果汇总于表B.2 实验室通用基础条件现场评价记录汇总和结论表。
[bookmark: _Toc466046374][bookmark: _Toc466046795][bookmark: _Toc466285458][bookmark: _Toc466308392]4实验室建筑
[bookmark: _Toc466046375][bookmark: _Toc466046796][bookmark: _Toc466285459][bookmark: _Toc466308393]4.1 建筑物
4.1.1 实验室建筑应符合GB/T32146.1-2015和JGJ91-93相关规定，实验室布局符合同类型的组合在一起、工程管网多的组合在一起、需隔震的组合在一起、有洁净要求的组合在一起、防放射的组合在一起、产生毒性物质的组合在一起、层高相同的组合在一起。
4.1.2 实验室建筑应由实验用房、辅助用房、公用设施用房等组成。各类用房应功能分区明确、联系方便、互不干扰，且留有发展余地。
4.1.3 公用设施用房如变配电室、冷冻站等宜设置在对周围环境干扰最少且靠近使用负荷中心处。各类公用设施管网应综合布置，且安全可靠、经济合理、方便使用和维护，并留有发展余地。
4.1.4 承重，实验室楼面均布活荷载不应低于2.0kN/m2，局部重型设备、设施已加固。
4.1.5 建筑物内应设有安全通道或紧急疏散出口，在任何情况下有醒目的指示标识。 
[bookmark: _Toc466046376][bookmark: _Toc466046797][bookmark: _Toc466285460][bookmark: _Toc466308394]4.2 实验用房
4.2.1 实验用房应该由标准单元组合，标准单元开间和进深不宜小于6.60m ；无通风柜时，进深不宜小于5.70m。当不设置空气调节时，房间高度不宜低于2.80m；设置空气调节时，不应低于2.40m。
4.2.2实验用房、走道的地面及楼梯面层，应坚实耐磨、防水防滑、不起尘、不积尘；墙面应光洁、无眩光、防潮、不起尘、不积尘；顶棚应光洁、无眩光、不起尘、不积尘。
4.2.3使用强酸、强碱的实验室地面应具有耐酸、碱腐蚀的性能；用水量较多的实验室地面应设地漏。
4.2.4 门
由1/2个标准单元组成的实验室门的宽度不应小于1.0m，高度不应小于2.10m。由一个及以上标准单元组成的实验室门的宽度不应小于1.20m，高度不应小于2.10m。
有潜在安全风险的实验室，门的开启方向应朝外。
4.2.5 窗
4.2.5.1有采暖及空气调节的实验建筑，在满足采光要求的前提下，应减少外窗面积。设置空气调节的
实验室外窗应具有良好的密闭性及隔热性，且宜设不少于窗面积1/3的可开启窗扇。
4.2.5.2 位于底层、半地下室及地下室的外窗应采取防虫及防啮齿动物的措施。
4.2.6 走道
走道应直接通向出口方向，以便危险发生时人员的撤离。单面布房走道宽度不宜小于1.5m；双面布房走道宽度不宜小于1.8m。
4.2.7 公用设施及管线安装位置应不妨碍工作和维护空间。管线以集中安装在天花板下为宜，所有公用设施的接口应能方便到达每个使用位点。
4.2.8 重要电气设备、安全监视与报警系统、紧急撤离指示信号、自动消防设备、信息系统等应有备用电源。
[bookmark: _Toc466046377][bookmark: _Toc466046798][bookmark: _Toc466285461][bookmark: _Toc466308395]4.3 实验室家具
4.3.1 实验室使用的实验台、柜、桌等应为完好无损的且符合GB24820-2009规定的合格产品。
4.3.2 实验台台面按使用性质不同应具有相应的耐磨、耐腐、耐火、耐高温、防水及易清洗等性能。
4.3.3 安装在操作台面上的电源插座、水和气体管阀等，应有适宜的安全保护措施，如防漏电、防水、防燃爆等。
4.3.4 由1/2个或一个以上标准单元组成的通用实验室，在布置全部实验台、实验仪器和设备后，应留有足够的不妨碍实验室人员的工作和行动的间距；两人背对背站姿操作台边缘之间的净间距应不小于1.6m，两人背对背坐姿操作台边缘之间的净间距应不小于1.8m。。
4.3.5 实验室使用的通风柜应为符合JB/T6412、JG/T222-2007及国家其它相关规定且功能正常的合格产品；通风柜内的公用设施管线应暗敷，向柜内伸出的龙头配件应具有耐腐及耐火性能。各种公用设施的开闭阀、电源插座及开关等应设于通风柜外壳上或柜体以外易操作处。
4.3.6 通风柜安装位置应尽可能地避开产生气流的设施区、人流和工作繁忙区、送风口、门和窗户；不妨碍出口通道和紧急撤离路线。
4.3.7 实验室使用的危险品储存柜应为符合相关标准的功能正常的合格产品，并位于远离热源的偏僻处或隔离区。
[bookmark: _Toc466046378][bookmark: _Toc466046799][bookmark: _Toc466285462][bookmark: _Toc466308396]5 环境和卫生条件
5.1环境
5.1.1实验室环境温湿度应满足实验程序中各过程的需要，无特殊要求的实验室， GB/T18883中的相关规定适用。
5.1.2应有满足室内所需的通风条件，如自然通风或者机械通风。
5.1.3一般实验室房间的换气次数宜为不小于4次/h；有轻度污染的实验室房间的换气次数宜为6次/h~8次/h；有大量污染的实验室房间的换气次数宜为8次/h~12次/h。
5.1.4 产生对人体有害物质或有试剂污染的实验室宜保持5Pa~10Pa的微负压。
5.1.5有可利用的自然光源和灯光照明条件，工作面上的照度应满足实验操作的需要，并避免不必要的反光和强光。
5.1.6实验室的噪声级不宜大于55dB（A计权声压级）。
5.2卫生
5.2.1实验室应有适宜的废弃物收集容器和暂存场所；暂存场所应能避免废弃物扩散、火灾；若为危险废物，应隔离放置，并设有警示标志。
5.2.2实验室应有符合相关标准和法规的废物处理条件，包括实验室拥有的废液、废气和固体废物处理设施或委托专业机构集中处置的协议。
5.2.3 实验室的供水和排水有适宜的防泄漏措施。
5.2.4 实验室出入口处宜设有可锁闭的个人物品存放柜、更衣室等。
5.3采暖、通风与空气调节系统
5.3.1 实验室的采暖、通风与空气调节系统应符合相关标准，运行正常，能满足5.1.1至5.1.3中所述的环境和卫生条件以及预期的特殊条件。
5.3.2 宜设有自动监测和控制系统，包括对供暖系统、通风系统、空气调节系统及空气调节冷热源和水系统的监测与控制。
6 安全条件
[bookmark: _Toc438561113][bookmark: _Toc466046379][bookmark: _Toc466046800][bookmark: _Toc466285463][bookmark: _Toc466308397]6.1 危险化学品
6.1.1 涉及到使用危险化学品的实验室应有符合相关标准的安全条件，包括但不限于：
a）实验室及存储场所应有适宜的排风系统，如管道排风、通风柜和/或局部排风罩；
b) 应有可分类存放的条件，如隔离存储间和/或使用适宜的防火、防爆、防泄漏存储柜；
c) 应配置环境监测设施、紧急报警系统和适用的消防器材；
d) 应有限制非授权人员进入的措施和安全标志；
e）现场应有随手可用的化学品安全技术说明书。
[bookmark: _Toc438561114][bookmark: _Toc466046380][bookmark: _Toc466046801][bookmark: _Toc466285464][bookmark: _Toc466308398]6.2 电气
6.2.1 实验室使用的电气设备应为完好无损的、使用功能正常且符合相关标准的合格产品。
6.2.2 实验室的电气系统应提供充分的保护，包括：防触电保护、漏电保护、防短路保护、防电弧保护等。
6.2.3 如果实验室有无人照看下需长期运行的试验装置时，应有采取紧急行动的标识、自动监测、控制和报警的装置。
[bookmark: _Toc438561115][bookmark: _Toc466046381][bookmark: _Toc466046802][bookmark: _Toc466285465][bookmark: _Toc466308399]6.3 机械设备
6.3.1 实验室使用的机械设备应为使用功能正常、符合标准的合格产品。
6.3.2 机械设备本身应具有适宜的避免人身伤害的防护装置，如失效保护、安全连锁、自动切断电源和运动部件的防护装置等。
6.3.3 安装于室内外的所有设备都应做到在出现故障时不影响其他重要设备、不妨碍出口通道、不压垮通风和自动喷水灭火系统。
6.3.4 现场有醒目的操作规程、适用的操作、维护工具和个人防护装置。
[bookmark: _Toc466046382][bookmark: _Toc466046803][bookmark: _Toc466285466][bookmark: _Toc466308400]6.4病原微生物
6.4.1 当涉及到操作致病性病原微生物或者样本时，应有符合相应生物安全防护水平的生物安全实验室。生物安全实验室应符合GB50346和GB19489中的相关规定。
6.4.2 一级、二级生物安全实验室应当向设区的市级人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门备案；三级和四级生物安全实验室应获得国家认可部门的认可证书，并获得国务院卫生主管部门或者兽医主管部门颁发的从事高致病性病原微生物实验活动的资格证书。
[bookmark: _Toc466046383][bookmark: _Toc466046804][bookmark: _Toc466285467][bookmark: _Toc466308401]6.5 非电离辐射
6.5.1 实验室应有将辐射降低到最低的条件，如屏蔽辐射源，避免人员直接或间接暴露于辐射；将辐射源与操作人员的距离最大化；为工作人员提供必要的个人防护装备。
6.5.2 有条件定期对辐射源进行测量。
6.5.3 有限制非授权人员进入的措施和相应的警告标志。
[bookmark: _Toc466046384][bookmark: _Toc466046805][bookmark: _Toc466285468][bookmark: _Toc466308402]6.6安全设备
6.6.1 涉及到操作危险化学品、病原微生物或有害物质的实验室，应具备：
a)符合标准的、适宜的、合格的安全设备，如化学排风柜（包括局部排风罩）、高氯酸排风柜、放射性同位素排风柜、生物安全柜、手套箱等。所有保护设备应设置在不影响紧急撤离路线的位置；
b)在操作区25.0m内设有洗眼装置和淋浴装置；使用强刺激物质的应该在操作区3.0 ～ 5.0 m内设有紧急洗眼装置。洗眼处有良好的照明和醒目的标志；
c)现场有适宜的个人防护装备；
d）实验室应有适宜的安防措施，如门禁系统或门锁以及警示标识，能避免非授权人员进入。
6.6.2 实验室使用的压力设备应为完好无损符合相关标准的设备，应按规定经过检测机构的检定，并按规定获得使用许可。
6.6.3 必要时，实验室应该依据风险评价及其危害程度，在临近主入口处设有安全站，并已存放实验室常备应急用品，需要时，存放特殊应急用品。
[bookmark: _Toc438561117][bookmark: _Toc466046385][bookmark: _Toc466046806][bookmark: _Toc466285469][bookmark: _Toc466308403]6.7 气体
6.7.1采用集中供气系统的实验室，应有符合标准的气瓶室，并远离明火、能防爆和防泄漏。
6.7.2 气瓶室排风宜单独直接排向室外，并有事故排烟装置。
6.7.3实验室的各种气体管道支管宜明敷，不应与电缆、导电线路同架敷设；各种气体管道应设置明显标志。
6.7.4使用易燃易爆气体场所应有特殊的防护和报警装置。
6.8 消防
6.8.1 实验室建筑有符合法规和标准的消防设施和设备，并已通过当地消防部门的验收，随时可用。
6.8.2 实验室有可预见的火灾或爆炸风险时，应配备：
a)环境监控设施，监测控制环境参数；
b)火灾报警装置；
c)配置适宜的消防设备或器材。
[bookmark: _Toc438561122][bookmark: _Toc466046389][bookmark: _Toc466046810][bookmark: _Toc466285474][bookmark: _Toc466308408]7 智能化条件
[bookmark: _Toc466285475][bookmark: _Toc466308409][bookmark: _Toc438561123][bookmark: _Toc466046390][bookmark: _Toc466046811]7.1 信息分享与资源管理
7.1.1 实验室应有安全和高效的信息分享与资源管理条件，包括：
a) 有保障实验人员和管理者能方便使用的通讯和网络设备，如电话、传真、视频/影像、互联网、内网等；
b）为实验人员提供了共享信息和有限分享的信息和资源，如技术资料、试验设备和材料以及数据处理工具等；有条件建立和使用实验室大数据库。
c）提供了管理人员所需的管理信息和资源，如政策法规、人力、物力、财力以及安全信息等。
[bookmark: _Toc466285476][bookmark: _Toc466308410]7.2 环境和卫生监控
[bookmark: _Toc466285477][bookmark: _Toc466308411]7.2.1 对环境和卫生条件有严格要求的实验室，如生物安全实验室、实验动物设施、洁净室、恒温/恒湿室等，应有适宜的智能化设施和监控条件，以实现对环境和卫生条件监测、控制和跟踪记录。
[bookmark: _Toc438561128][bookmark: _Toc466046395][bookmark: _Toc466046816][bookmark: _Toc466285480][bookmark: _Toc466308414]7.3安全预警系统
7.3.1 有可预见安全风险的实验室，应提供安全预警系统，该系统包括：
a）紧急撤离报警系统，建筑物内所有地方都能听见，并在无法辨别声音警报的特殊场所，如背景噪音水平高，辅以视觉报警。
b）远程信号系统，其将应急报警和任何自动监测或保护设备连接到监测场所，在远程信号不能实现的地方，应提供直接通讯的方式。


[bookmark: _Toc468804875][bookmark: _Toc468804954]
（规范性附录）
表A.1所评价实验室基本信息记录表
所评价实验室基本信息记录表
	实验室名称
	

	实验室地址
	
	邮编：

	实验室法人
	姓名：
	电话
	传真
	Email:

	联系人
	姓名：
	电话
	传真
	Email:

	实验室规模

	建筑物
	总面积（平方米）
	层数/建筑物高（米）
	房间总数
	其中实验室房间数

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	实验室用途

	实验室
	位于 层/建筑物
	实验用房数
	面积（平方米）
	简述主要用途

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	注：实验用房数包括实验室人员办公室及直接服务于实验室的辅助房间；实验室单位应提供所评价实验室的平面示意图。

	实验室负责人签名：                                                                 年  月   日

	评审组专家签名：
组长签名：                                                                         年  月   日

	评审机构名称
盖章并签字                                                                        年  月   日



（规范性附录）
实验室通用基础条件现场评价记录表
表B.1实验室通用基础条件现场评价记录表
	评  价  内  容
	

评价方法
	评    价    意    见

	
	
	符
合
	基
本
符
合
	不
符
合
	缺
此
项
	不
适
用
	整改项

	4实验室建筑
4.1建筑
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1 实验室建筑应符合GB/T32146.1-2015和JGJ91-93相关规定，实验室布局符合同类型的组合在一起、工程管网多的组合在一起、需隔震的组合在一起、有洁净要求的组合在一起、防放射的组合在一起、产生毒性物质的组合在一起、层高相同的组合在一起。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.1.2 实验室建筑应由实验用房、辅助用房、公用设施用房等组成。各类用房应功能分区明确、联系方便、互不干扰，且留有发展余地。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.1.3 公用设施用房如变配电室、冷冻站等宜设置在对周围环境干扰最少且靠近使用负荷中心处。各类公用设施管网应综合布置，且安全可靠、经济合理、方便使用和维护，并留有发展余地。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.1.4 承重，实验室楼面均布活荷载不应低于2.0kN/m2，局部重型设备、设施已加固。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.1.5 建筑物内应设有安全通道或紧急疏散出口，在任何情况下有醒目的指示标识。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.2 实验用房
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1 实验用房应该由标准单元组合，标准单元开间和进深不宜小于6.60m ；无通风柜时，进深不宜小于5.70m。当不设置空气调节时，房间高度不宜低于2.80m；设置空气调节时，不应低于2.40m。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.2.2实验用房、走道的地面及楼梯面层，应坚实耐磨、防水防滑、不起尘、不积尘；墙面应光洁、无眩光、防潮、不起尘、不积尘；顶棚应光洁、无眩光、不起尘、不积尘。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.2.3使用强酸、强碱的实验室地面应具有耐酸、碱腐蚀的性能；用水量较多的实验室地面应设地漏。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.2.4 门
由1/2个标准单元组成的实验室门的宽度不应小于1.0m，高度不应小于2.10m。由一个及以上标准单元组成的实验室门的宽度不应小于1.20m，高度不应小于2.10m。
有潜在安全风险的实验室，门的开启方向应朝外。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.2.5窗
4.2.5.1有采暖及空气调节的实验建筑，在满足采光要求的前提下，应减少外窗面积。设置空气调节的实验室外窗应具有良好的密闭性及隔热性，且宜设不少于窗面积1/3的可开启窗扇。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.2.5.2 位于底层、半地下室及地下室的外窗应采取防虫及防啮齿动物的措施。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.2.6 走道应直接通向出口方向，以便危险发生时人员的撤离。单面布房走道宽度不宜小于1.5m；双面布房走道宽度不宜小于1.8m。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.2.7 公用设施及管线安装位置应不妨碍工作和维护空间。管线以集中安装在天花板下为宜，所有公用设施的接口应能方便到达每个使用位点。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.2.8 重要电气设备、安全监视与报警系统、紧急撤离指示信号、自动消防设备、信息系统等应有备用电源。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.3 实验室家具
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1 实验室使用的实验台、柜、桌等应为完好无损的且符合GB24820-2009规定的合格产品。
	现场核查
查阅文件
	
	
	
	
	
	

	4.3.2 实验台台面按使用性质不同应具有相应的耐磨、耐腐、耐火、耐高温、防水及易清洗等性能。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.3.3 安装在操作台面上的电源插座、水和气体管阀等，应有适宜的安全保护措施，如防漏电、防水、防燃爆等。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.3.4 由1/2个或一个以上标准单元组成的通用实验室，在布置全部实验台、实验仪器和设备后，应留有足够的不妨碍实验室人员的工作和行动的间距，两人背对背站姿操作台边缘之间的净间距应不小于1.6m，两人背对背坐姿操作台边缘之间的净间距应不小于1.8m。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.3.5 实验室使用的通风柜应为符合JB/T6412、JG/T222-2007及国家其它相关规定且功能正常的合格产品；通风柜内的公用设施管线应暗敷，向柜内伸出的龙头配件应具有耐腐及耐火性能。各种公用设施的开闭阀、电源插座及开关等应设于通风柜外壳上或柜体以外易操作处。
	现场核查
查阅文件
	
	
	
	
	
	

	4.3.6 通风柜安装位置应尽可能地避开产生气流的设施区、人流和工作繁忙区、送风口、门和窗户；不妨碍出口通道和紧急撤离路线。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	4.3.7 实验室使用的危险品储存柜应为符合相关标准的功能正常的合格产品，并位于远离热源的偏僻处或隔离区。
	现场核查
查阅文件
	
	
	
	
	
	



续 表B.1
	评  价  内  容
	

评价方法
	评    价    意    见

	
	
	符
合
	基
本
符
合
	不
符
合
	缺
此
项
	不
适
用
	整改项

	1. 环境和卫生条件
	
	
	
	
	
	
	

	5.1环境
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1实验室环境温湿度应满足实验程序中各过程的需要，无特殊要求的实验室， GB/T18883中的相关规定适用。
	现场核查

	
	
	
	
	
	

	5.1.2应有满足室内所需的通风条件，如自然通风或者机械通风。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	5.1.3一般实验室房间的换气次数宜为不小于4次/h；有轻度污染的实验室房间的换气次数宜为6次/h~8次/h；有大量污染的实验室房间的换气次数宜为8次/h~12次/h。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	5.1.4 产生对人体有害物质或有试剂污染的实验室宜保持5Pa~10Pa的微负压。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	5.1.5有可利用的自然光源和灯光照明条件，工作面上的照度应满足实验操作的需要，并避免不必要的反光和强光。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	5.1.6实验室的噪声级不宜大于55dB（A计权声压级）。
	
	
	
	
	
	
	

	0. 卫生
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1实验室应有适宜的废弃物收集容器和暂存场所；暂存场所应能避免废弃物扩散、火灾；若为危险废物，应隔离放置，并设有警示标志。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	5.2.2实验室应有符合相关标准和法规的废物处理条件，包括实验室拥有的废液、废气和固体废物处理设施或委托专业机构集中处置的协议。
	现场核查
查阅文件
	
	
	
	
	
	

	5.2.3 实验室的供水和排水有适宜的防泄漏措施。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	5.2.4 实验室出入口处宜设有可锁闭的个人物品存放柜、更衣室等。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	5.3采暖、通风与空气调节系统
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.1 实验室的采暖、通风与空气调节系统应符合相关标准，运行正常，能满足5.1.1至5.1.3中所述的环境和卫生条件以及预期的特殊条件。
	现场核查
查阅文件
	
	
	
	
	
	

	5.3.2 宜设有自动监测和控制系统，包括对供暖系统、通风系统、空气调节系统及空气调节冷热源和水系统的监测与控制。
	现场核查
	
	
	
	
	
	




续表B.1
	评  价  内  容
	

评价方法
	评    价    意    见

	
	
	符
合
	基
本
符
合
	不
符
合
	缺
此
项
	不
适
用
	整改项

	1. 安全条件
	
	
	
	
	
	
	

	6.1 危险化学品
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1 涉及到使用危险化学品的实验室应有符合相关标准的安全条件，包括但不限于：
a）实验室及存储场所应有适宜的排风系统，如管道排风、通风柜和/或局部排风罩；
b) 应有可分类存放的条件，如隔离存储间和/或使用适宜的防火、防爆、防泄漏存储柜；
c) 应配置环境监测设施、紧急报警系统和适用的消防器材；
d) 应有限制非授权人员进入的措施和安全标志；
e）现场应有随手可用的化学品安全技术说明书。
	现场核查查阅文件
	
	
	
	
	
	

	6.2电气
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1 实验室使用的电气设备应为完好无损的、使用功能正常且符合相关标准的合格产品。
	现场核查查阅文件
	
	
	
	
	
	

	6.2.2 实验室的电气系统应提供充分的保护，包括：防触电保护、漏电保护、防短路保护、防电弧保护等。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.2.3 如果实验室有无人照看下需长期运行的试验装置时，应有采取紧急行动的标识、自动监测、控制和报警的装置。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.3机械设备
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 实验室使用的机械设备应为使用功能正常、符合标准的合格产品。
	现场核查查阅文件
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 机械设备本身应具有适宜的避免人身伤害的防护装置，如失效保护、安全连锁、自动切断电源和运动部件的防护装置等。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.3.3 安装于室内外的所有设备都应做到在出现故障时不影响其他重要设备、不妨碍出口通道、不压垮通风和自动喷水灭火系统。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.3.4 现场有醒目的操作规程、适用的操作、维护工具和个人防护装置。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.4病原微生物
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.1 当涉及到操作致病性病原微生物或者样本时，应有符合相应生物安全防护水平的生物安全实验室。生物安全实验室应符合GB50346和GB19489中的相关规定。
	现场核查查阅文件
	
	
	
	
	
	

	6.4.2 一级、二级生物安全实验室应当向设区的市级人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门备案；三级和四级生物安全实验室应获得国家认可部门的认可证书，并获得国务院卫生主管部门或者兽医主管部门颁发的从事高致病性病原微生物实验活动的资格证书。
	现场核查查阅文件
	
	
	
	
	
	

	6.5非电离辐射
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.1 实验室应有将辐射降低到最低的条件，如屏蔽辐射源，避免人员直接或间接暴露于辐射；将辐射源与操作人员的距离最大化；为工作人员提供必要的个人防护装备。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.5.2 有条件定期对辐射源进行测量。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.5.3 有限制非授权人员进入的措施和相应的警告标志。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.6安全设备
	
	
	
	
	
	
	

	6.6.1涉及到操作危险化学品、病原微生物或有害物质的实验室，应具备：
a)符合标准的、适宜的、合格的安全设备，如化学排风柜（包括局部排风罩）、高氯酸排风柜、放射性同位素排风柜、生物安全柜、手套箱等。所有保护设备应设置在不影响紧急撤离路线的位置；
b)在操作区25.0m内设有洗眼装置和淋浴装置；使用强刺激物质的应该在操作区3.0 ～ 5.0 m内设有紧急洗眼装置。洗眼处有良好的照明和醒目的标志；
c)现场有适宜的个人防护装备；
d）实验室应有适宜的安防措施，如门禁系统或门锁以及警示标识，能避免非授权人员进入。
	现场核查查阅文件
	
	
	
	
	
	

	6.6.2实验室使用的压力设备应为完好无损符合相关标准的设备，应按规定经过检测机构的检定，并按规定获得使用许可。
	现场核查查阅文件
	
	
	
	
	
	

	6.6.3必要时，实验室应该依据风险评价及其危害程度，在临近主入口处设有安全站，并已存放实验室常备应急用品，需要时，存放特殊应急用品。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.7气体
	
	
	
	
	
	
	

	6.7.1采用集中供气系统的实验室，应有符合标准的气瓶室，并远离明火、能防爆和防泄漏。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.7.2 气瓶室排风宜单独直接排向室外，并有事故排烟装置。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.7.3实验室的各种气体管道支管宜明敷，不应与电缆、导电线路同架敷设；各种气体管道应设置明显标志。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.7.4使用易燃易爆气体场所应有特殊的防护和报警装置。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	6.8消防
	
	
	
	
	
	
	

	6.8.1实验室建筑有符合法规和标准的消防设施和设备，并已通过当地消防部门的验收，随时可用。
	现场核查查阅文件
	
	
	
	
	
	

	6.8.2实验室有可预见的火灾或爆炸风险时，应配备：
a)环境监控设施，监测控制环境参数；
b)火灾报警装置；
c)配置适宜的消防设备或器材。
	现场核查
	
	
	
	
	
	



续表B.1

	评  价  内  容
	
评
价
方
法
	评    价    意    见

	
	
	符
合
	基
本
符
合
	不
符
合
	缺
此
项
	不
适
用
	整改项

	7智能化条件
	
	
	
	
	
	
	

	7.1信息分享与资源管理
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	7.1.1实验室应有安全和高效的信息分享与资源管理条件，包括：
a) 有保障实验人员和管理者能方便使用的通讯和网络设备，如电话、传真、视频/影像、互联网、内网等；
b）为实验人员提供了共享信息和有限分享的信息和资源，如技术资料、试验设备和材料以及数据处理工具等；有条件建立和使用实验室大数据库。
c）提供了管理人员所需的管理信息和资源，如政策法规、人力、物力、财力以及安全信息等。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	7.2环境和卫生监控
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.1对环境和卫生条件有严格要求的实验室，如生物安全实验室、实验动物设施、洁净室、恒温/恒湿室等，应有适宜的智能化设施和监控条件，以实现对环境和卫生条件监测、控制和跟踪记录。
	现场核查
	
	
	
	
	
	

	7.3紧急报警系统
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.1有可预见安全风险的实验室，应提供安全预警系统，该系统包括：
a）紧急撤离报警系统，建筑物内所有地方都能听见，并在无法辨别声音警报的特殊场所，如背景噪音水平高，辅以视觉报警。
b）远程信号系统，其将应急报警和任何自动监测或保护设备连接到监测场所，在远程信号不能实现的地方，应提供直接通讯的方式。
	现场核查
	
	
	
	
	
	




表B.2  实验室通用基础条件现场评价记录汇总和结论表
	实验室用途
	评价内容汇总
	评价意见汇总
	合格性
结论

	
	类别
	条文数
	符合
	基本符合
	缺项
	不符合
	不适用
	

	
	建筑
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境卫生
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全
	
	
	
	
	
	
	

	
	智能化
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	如果有，建议的补缺项



	如果有，建议的整改项



	初步结论简要说明







	实验室负责人签名：                                                                 年  月   日

	现场评审组专家签名：
组长签名：                                                                         年  月   日

	评审机构
名称：
地址：
邮编：
联系人姓名：          电话：              传真：            email：
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