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前 言
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本标准主要起草人：印遇龙、刘平祥、刘金萍、万丹、陆应诚、程龙梅。
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健康猪血红蛋白浓度标准

1 范围

本标准规定了健康猪血红蛋白参考范围和猪贫血筛查方法。

本标准适用于猪场的健康管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本

适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 4824 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法

GB/T 18268.26 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26部分：特殊要

求体外诊断（IVD）医疗设备

GB/T 39235 猪营养需要量

WS/T 341 血红蛋白测定参考方法

WS/T 342 红细胞比容测定参考方法

3 术语和定义

以及下列术语和定义适用于本标准

3.1 血红蛋白浓度

指每升全血中红细胞的血红蛋白的含量，单位为 g/L。血红蛋白为血液携带氧气的运载

工具，故此值可用于衡量贫血的程度。

3.2 红细胞压积

指一定量的抗凝全血经离心沉淀后，测得下沉的红细胞占全血的容积比，是一种间接反

映红细胞数量大小及体积的简单方法。

3.3 贫血与健康

贫血指外周血中单位容积内血红蛋白浓度、红细胞计数及（或）红细胞压积低于正常

值下限的常见临床症状。健康指外周血中单位容积内血红蛋白浓度、红细胞计数及（或）红

细胞压积在正常值范围。其中，贫血可分为临床贫血和亚临床贫血，健康可分为达标和优秀。

3.4 贫血检测参考方法

一种可清楚和准确描述的用于特定检测的技术，该技术要有依据，可提供足够准确和精

密的实验数据以评价其他实验方法检测结果的有效性。若有决定性方法，参考方法的准确性

应与决定性方法进行比较，并且须标示不准确度和不精密度。检测方法可参考WS/T 341和



WS/T 342。

4 健康猪血红蛋白浓度参考范围

猪的阶段划分参考 GB/T 39235。

4.1 母猪血红蛋白浓度参考范围见表1

表1 母猪血红蛋白浓度参考范围

阶段 健康状态
项目

血红蛋白浓度(g/L) 红细胞压积(%)

母猪怀孕0-79天

临床贫血 ＜ 100 ＜ 30

亚临床贫血 100 - 120 30 - 36

达标 120 -150 36 - 45

优秀 150 -160 45-48

母猪怀孕80-114天

临床贫血 ＜ 90 ＜ 27

亚临床贫血 90 - 110 27 - 33

达标 110 - 140 33 - 42

优秀 140 - 160 42 - 48

母猪分娩后第1-3天

临床贫血 ＜ 80 ＜ 24

亚临床贫血 80 - 100 24 - 30

达标 100 - 120 30 - 36

优秀 120 - 150 36-45

母猪分娩后第4天-

断奶

临床贫血 ＜ 100 ＜ 30

亚临床贫血 100 - 120 30 - 36

达标 120 - 140 36 - 42

优秀 140 - 160 42 - 48

注：血红蛋白浓度和红细胞压积参考范围值均取下限值。下表同。

4.2 种公猪血红蛋白浓度参考范围见表2

表2 种公猪血红蛋白浓度参考范围

阶段 健康状态
项目

血红蛋白浓度(g/L) 红细胞压积(%)

种公猪

临床贫血 ＜ 110 ＜ 33

亚临床贫血 110 - 130 33 - 39

达标 130 - 150 39 - 45

优秀 150 - 180 45 - 54

4.3 仔猪及生长育肥猪血红蛋白浓度参考范围见表 3



表3 仔猪及生长育肥猪血红蛋白标浓度参考范围

阶段 健康状态
项目

血红蛋白(g/L) 红细胞压积(%)

哺乳仔猪

临床贫血 ＜ 100 ＜ 30

亚临床贫血 100 - 120 30 - 36

达标 120 - 140 36 - 42

优秀 140-180 42-54

断奶仔猪

临床贫血 ＜ 90 ＜ 27

亚临床贫血 90 - 110 27 - 33

达标 110 - 130 33 - 39

优秀 130 - 160 39 - 48

25kg-出栏生长育肥

猪

临床贫血 ＜ 100 ＜ 30

亚临床贫血 100 - 120 30 - 36

达标 120 - 140 36 - 42

优秀 140 - 160 42 - 48

5 筛查方法

5.1 原理

血红蛋白浓度是筛检贫血最简单最有意义的指标。便携式血红蛋白分析仪采用光学反射

光度法原理，利用测定试纸片的反射率来检测总血红蛋白浓度。设备发射和抗干扰度要求符

合 GB/T 18268.26中 IVD部分要求；设备按 GB 4824中的 A类设备设计和检测，家庭环境

中，该便携式血红蛋白仪可能会引起无线电干扰，需要采取措施。当配套试纸片按提示插入

分析仪后，分析仪会自动检测空白，然后滴入一滴全血标本至测试孔，经扩散、反应后，标

本中血红蛋白在 500 – 600 nm范围内有吸收光谱，其吸收强度与血红蛋白浓度成反比，分析

仪会在 10秒内计算并显示血红蛋白浓度，其浓度的表示单位为：g/L或 g/dl。

5.2 采样器材与设备

5.2.1 采样器材

75%的酒精棉球，消毒的干棉球、采血针、采血笔、巴氏吸管、血红蛋白分析仪、试纸

片。

5.2.2 检测设备

血红蛋白分析仪



图 1 血红蛋白分析仪

5.2.3 采样

5.2.3.1 针刺准备

用酒精棉球消毒，再用干棉球擦干后即可针刺，以避免残余酒精稀释血样。

5.2.3.2 针刺程序

将采血针装到采血笔内，调整深度、拉笔头后向耳缘垂直穿刺，深约 2-4mm，使血流

出，若血液不易流出，可在局部稍加压力，切忌用力挤压。

5.2.3.3 上样

用干棉球擦去第一滴血，然后用巴氏吸管吸取需要的血量，迅速滴一滴血于试纸片上的

测试孔中，请确认血滴量能够完全覆盖测试孔，以保证测试准确性。取血后用干棉球压针孔，

防止出血。

5.2.4 血红蛋白浓度和红细胞压积测定

5.2.4.1 血红蛋白分析仪校检

按下电源开关以开启电源进行内部电路检测和校验。完成后在屏幕内显示试纸片批号代

码、日期和时间，同时显示试纸片符号并闪烁，提示用户完成正常开机，分析仪已准备就绪。

5.2.4.2 插入代码卡

关闭分析仪，将与试纸配套的代码卡字符面朝上，插入代码卡插槽中，然后开启分析仪，

分析仪自动读取代码卡的代码信息，并显示代码号，确认代码吻合后便可插入试纸条进行测

试。

5.2.4.3 插入试纸片

将有三角形定位缺口的一端插入试纸片托架，将测试孔朝上。当试纸片完全且正确插入

时，屏幕上显示血滴符号并闪烁，试纸片已准备就绪。

5.2.4.4 结果读取

取 10μL血样滴加至试纸片中心位置。随后血样自动扩散、血红蛋白分析仪开始检测，

10秒内显示结果。

5.2.5 注意事项

5.2.5.1采血前



勿驱逐猪群，避免因剧烈运动导致的血红蛋白浓度增加，控制饮水，大量饮水会使血红

蛋白浓度短暂性下降。

5.2.5.2 血红蛋白仪

a）血红蛋白仪外观应整洁，文字和标示应清晰；

b）血红蛋白试纸片应光洁无毛刺，正面的加样区应确保洁净无污点。

c）血红蛋白仪测试一旦开始，勿干扰或移动仪器或试纸片，亦不可按任何按键。


