
附件
拟废止的江苏省地方计量技术规范目录
	序号
	编号
	名称
	废止原因

	1
	JJG（苏）68-2006
	动平衡机检定规程
	被JJF 1151-2006《车轮动平衡机校准规范》和JJF（沪苏浙皖）4013-2024《动平衡机校准规范》替代

	2
	JJG（苏）77-2008
	心脏除颤监护仪检定规程
	被JJF 1149-2014《心脏除颤器校准规范》替代

	3
	JJG（苏）78-2008
	高频手术设备检定规程
	被JJF 1217-2009《高频电刀校准规范》替代

	4
	JJG（苏）79-2012
	呼吸机检定规程
	被JJF 1234-2018《呼吸机校准规范》替代

	5
	JJG（苏）80-2012
	医用输液泵、注射泵检定规程
	被JJF 1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》替代

	6
	JJG（苏）81-2019
	单光子发射计算机断层成像装置（SPECT）检定规程
	被JJF 2044-2023《单光子发射计算机断层成像装置（SPECT）校准规范》替代

	7
	JJG（苏）84-2009
	婴儿培养箱检定规程
	被JJF 1260-2010《婴儿培养箱校准规范》替代

	8
	JJG（苏）85-2009
	多参数监护仪检定规程
	被JJG 1163-2019《多参数监护仪检定规程》替代

	9
	JJG（苏）94-2010
	血液透析机检定规程
	被JJF 1353-2024《血液透析装置校准规范》替代

	10
	JJG（苏）99-2010
	数字温湿度计检定规程
	被JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》替代

	11
	JJG（苏）119-2010
	高锰酸盐指数在线自动监测仪检定规程
	被JJF 1875-2020《高锰酸盐指数在线自动监测仪校准规范》替代

	12
	JJF（苏）125-2011
	燃油加油机油气回收参数校准规范
	被JJF 2020-2022《加油站油气回收系统检测技术规范》替代

	13
	JJG（苏）126-2011
	油气回收检测仪检定规程
	被JJF 1948-2021《油气回收检测仪校准规范》替代

	14
	JJF（苏）131-2011
	金相显微镜校准规范
	被JJF 1914-2021《金相显微镜校准规范》替代

	15
	JJG（苏）138-2012
	脑部多参数监护仪检定规程
	被JJF 1693-2018《颅内压监护仪校准规范》替代

	16
	JJF（苏）147-2013
	盐雾试验箱校准规范
	被JJF 2168-2024《盐雾试验箱校准规范》替代

	17
	JJG（苏）170-2015
	CT模拟定位机X射线辐射源检定规程
	被JJG 1179-2021《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)放射治疗模拟定位X射线辐射源》替代

	18
	JJG（苏）175-2015
	眼科A型超声测量仪超声源检定规程
	被JJF 1837-2020《眼科A型超声测量仪校准规范》替代

	19
	JJF（苏）191-2017
	锡膏测厚仪校准规范
	被JJF 1965-2022《锡膏厚度测量仪校准规范》替代

	20
	JJF（苏）196-2017
	漆膜划格器校准规范
	被JJF 2163-2024《漆膜划格器校准规范》替代

	21
	JJF（苏）200-2018
	汽车外廓尺寸检测仪校准规范
	被JJF 1749-2019《汽车外廓尺寸检测仪校准规范》替代

	22
	JJF（苏）201-2018
	全自动化学发光免疫分析仪校准规范
	被JJF 1752-2019《全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范》替代

	23
	JJF（苏）202-2018
	II级生物安全柜校准规范
	被JJF 1815-2020《II级生物安全柜校准规范》替代

	24
	JJF（苏）203-2018
	糖化血红蛋白分析仪校准规范
	被JJF 1841-2020《糖化血红蛋白分析仪校准规范》替代

	25
	JJG（苏）206-2018
	超声波燃气表检定规程
	被JJG 1190-2022《超声波燃气表检定规程》替代

	26
	JJG（苏）208-2018
	微剂量X射线安全检查仪检定规程
	被JJF 1275-2011《X射线安全检查仪校准规范》替代

	27
	JJF（苏）213-2018
	耦合去耦网络校准规范
	被JJF 2079-2023《射频传导抗扰度耦合/去耦网络校准规范》替代

	28
	JJF（苏）238-2020
	凝血分析仪校准规范
	被JJF 1945-2021《凝血分析仪校准规范》替代

	29
	JJF（苏）240-2020
	医用分子筛制氧机校准规范
	被JJF 1891-2021《医用分子筛制氧机校准规范》替代

	30
	JJF（苏）246-2021
	微纳米线间隔标准样板校准规范
	被JJF（沪苏浙皖）4001-2021《微纳米线间隔标准样板校准规范》替代

	31
	JJF（苏）255-2023
	道路行驶记录仪检测装置校准规范
	被JJF 2126-2024《行驶记录仪检测装置校准规范》替代

	32
	JJF（苏）266-2024
	强脉冲光治疗仪校准规范
	被JJF 2153-2024《强脉冲光治疗仪校准规范》替代
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