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兽医器械产品说明书编写规范
1 范围
本文件规定了兽医器械产品说明书的编写规范，以保证兽医器械的正确和安全使用。
本文件适用于兽医器械产品说明书的编写。

2 术语和定义
    下列术语和定义适用于本文本。
2.1
兽医器械产品说明书 veterinary device product specification
兽医器械产品说明书是指由生产企业制作并随产品提供给用户的，能够涵盖该产品安全有效基本信息的，用以指导正确安装、调试、操作、使用、维护、保养的技术文件。
3  技术要求
3.1编写要求
3.1.1总则
兽医器械产品说明书应当包括：产品名称、型号和规格、执行标准、产品性能、主要结构、适用范围、配件清单、安装说明、使用说明、禁忌、注意事项以及其他需要警示或者提示的内容、产品维护和保养方法、生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号或者生产备案凭证编号（委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所、生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号）、售后服务信息。还可以包括但不限于产品注册证编号或者备案凭证编号、产品编码、特殊贮存、运输条件和方法、生产日期、使用期限或者失效日期。进口兽医器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式、其他需要说明标注的内容。 
3.1.2 产品名称
产品名称分为通用名称和商品名称。
3.1.2.1 通用名称
通用名称应在说明书显著位置标注，如有兽医器械注册证书，应与兽医器械注册证书中的产品名称相一致。
3.1.2.2 商品名称
如有商品名称，可同时标注，商品名称的标注应符合以下要求：
a）有兽医器械注册证书的，应与兽医器械注册证书中标注的商品名称相一致，不得使用夸大、断言产品功效的绝对化用语，不得违反相关法律、法规的规定。
b）商品名称与通用名称应分行，不得连写。
c）商品名称字体大小应不大于通用名称的两倍。
3.1.3型号、规格
型号为识别产品的编号，应可从其上反映出产品的结构、功能等。规格应反映出产品的主要技术参数或外观大小。应与有关部门审定的注册内容一致。
3.1.4执行标准
与产品执行标准号相一致，应标注年代号。
3.1.5产品性能
应说明在一定条件下产品所具备的实现预定目的或者规定用途的能力。
3.1.6主要结构
应说明产品主要组成结构，必要时做图示。如可能应标注出易损件和需要加以关注的部件。
3.1.7适用范围
应说明产品的适用范围，并应与有关部门审定的内容一致。
3.1.8配件清单
应包括配件、附属品、损耗品更换周期以及更换方法的说明等。
3.1.9安装说明
安装说明应包括以下内容：
a）产品安装说明，必要时做图示；
b）产品正确安装所必须的环境条件及鉴别是否正确安装的技术信息；
c）其他特殊安装要求。
3.1.10使用说明
使用说明应包括以下内容：
a）产品正确使用说明，应包括其功能和预期用途，必要时做图示；
b）提供能使产品按其技术条件运行的全部资料。应包括各控制器、显示器和信号的功能说明；操作顺序、可拆卸部件及附件的装、卸方法及使用过程中消耗材料的更换等的说明；
c）产品正确使用所必须的环境条件及鉴别是否正确使用的信息。对带有电网供电器械的产品，应标注额定电压，并对其如何安全使用应提出警告、如规定进行定期检查和更换等。熔断器安装、更换、型号和标称值应在使用说明书中予以指明；
d）其他特殊使用要求。
3.1.11禁忌
必要时应注明禁止使用的病症和症状，以避免应兽医器械的使用对动物或人体可能造成直接影响或者伤害，包括绝对禁忌和相对禁忌。
3.1.12注意事项
注意事项以及其他需要警示或者提示的内容应包括：
a）产品使用可能带来的副作用；
b）产品在正确使用过程中出现意外时，对操作者、使用者的保护措施以及应采取的应急和纠正措施。
c）一次性使用产品应注明“一次性使用”字样或者符号；
d）使用前、使用后需要清洗、消毒或者灭菌的应当说明清洗、消毒或者灭菌的方法，或在必要时规定合适的消毒剂，并列出这些部件可承受的温度、压力、湿度和时间的限制；
e）已灭菌产品应注明灭菌方式，注明“已灭菌”字样或者标记，并注明灭菌包装损坏后的处理方法。
f）产品需要同其它产品一起安装或者协同操作时，应注明配合使用的要求；
g）在使用过程中，与其它产品可能产生的相互干扰及其可能出现的危险性；
h）产品使用后需要处理的应注明相应的处理方法；
i）国家有强制性规定的按相关要求进行标注；
j）根据产品特性，应提示操作者、使用者注意的其他事项。
3.1.13产品维护和保养方法
应说明产品日常和定期的维护和保养方法，包括需要的物品和建议使用的物品。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.1.14生产企业名称、住所、生产地址、联系方式
生产企业名称、住所、生产地址、联系方式应与企业实际情况一致。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]3.1.15生产许可证号或者生产备案凭证编号
如有兽医器械生产许可证书或者生产备案凭证编号，应与相关部门批准的许可证编号一致。
3.1.16受托企业的名称、住所、生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]如有委托生产企业，应标注其名称、地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号。
如有兽医器械生产许可证书或者生产备案凭证编号，应与相关部门批准的许可证编号一致。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]3.1.17售后服务信息
应明确售后服务的具体内容，条件以及时间期限等。
3.1.18产品注册证书编号或者备案凭证编号
如有兽医器械产品注册证书或者备案凭证编号，应与相关部门批准的注册证书编号一致。
3.1.19产品编码
 如有相关法规或标准要求的产品编码，应按要求标注；如相关法规或标准要求未规定产品编码，企业应标注自行编制的产品编码。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]3.1.20特殊贮存、运输条件和方法
如果需要特殊储存、运输条件和方法，应加以说明。
3.1.21生产日期，使用期限或者失效日期
生产日期，使用期限或者失效日期适用于限期使用的产品。可以“生产日期+有效期”形式表示，或以“截止日期前使用”形式表示。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]3.1.22代理人的名称、住所及联系方式；
如该产品为进口兽医器械，应标注其代理人的名称、住所及联系方式。
3.1.23其他需要说明标注的内容。
产品标准中规定的应在产品说明书中标明的其他内容
3.2 管理要求
3.2.1凡在中华人民共和国境内销售、使用的兽医器械应附有产品说明书。
3.2.2产品说明书内容应真实、完整、准确、科学，并与产品特性相一致。兽医器械生产企业应对产品说明书内容的真实性、完整性负责，不应以任何形式欺骗和误导消费者。
3.2.3产品说明书内容应使用语言文字工作委员会公布的规范化汉字，可以附加其他文种。
3.2.4产品说明书不应含有下列内容：
a）表示功效的断言或者保证；
b）绝对化语言和表示；
c）说明“治愈率或者有效率的”；
d）与其它企业产品的功效和安全性相比较的；
e）含有“保险公司保险”、“无效退款”等承诺性语言的；
f）利用任何单位或者个人的名义、形象作证明或者推荐的；
g）法律、法规规定禁止的其他内容。
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